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安正计量检测有限公司
ANZHENG卜ⅠETROLOGY AND TEST CO.,LTD.

校 准 讧 书
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湖北仪天成电力设备有限公司
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·
芯中心⒈05栋 文风楼⒈4层 01

带电电缆识别仪

湖北仪天成电力设备有限公司

YTC601A

231506

所校准项日合格

证书编号 :

Cc【 j§ catc No

委 托 单 位
C{ient

委 托 地 址

Address

器 具 名 称
Descripti° n

制 造 厂 家

Manufactory

型 号 /规 格
Type° r sIze

器 具 编 号
Number ofs己 mp丨 e

校 准 结 果
Ca"bration Conclusion

批 准 人 :

Authorized by

核 验 员 :

Checked by

校 准 员 :

CaⅡ brated by
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缈胛磅
群啷蚺氅
獭癞筒

福建省福州市仓山区仓山科技园1区 02号1#楼101室

ADD: Roo1m101,BuⅡ ding1#,No02,Disttict1,cangshan sciencc and Tcc11nology Park,cangshan disltict,Fuzhou city,

FLljian prox· lncc

由阝  编 (POst Code)∶   350026

服 务 电 话σe◆∶  o591-88030652
传 真(Fax)∶  0591-83591276

网址(Webl∶  x/krWw.勹 a犭 Icom
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证书编号 :EE202336940

曩∷蠹锪 髁 鹜
校 准 说 明
DIRECTIONS OF CAuBRATI○ N

1、 本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基 (标 )准和国际单位制 (sI).

AI1data issucd by this Iaboratory are traccable to nati0naI pr∶
mary standards and International system of Units(sI)

2、 证书未经本机构书面授权,不得部分复制此证书。

The certiflcates can not be partIy copied with。 ut approvaI of the institute.

3、 本次校准结果只对此被测样品有效。

The resuks are only responsibIe forthe ca"brated items

4、 本次校准所使用的主要测量仪器
V1ain measuremeⅡ t standaFds used in tⅡ is ca【 ibra嫦on

7、 敬告 :

sugges拄 ons

D本测量设备修理后,请立即进行校准。

动在使用过程中,如对被校准测量设备的计量特性产生怀疑,请重新校准。

Rccalibrate the instrumCnt WheⅡ  any suspicion about its pcrformance arises.

8、 备注(conlmmts》   /

有效期至

Vald un伍 l

溯源单位&证书编号

Cahbra饫 on Agcncy and

Ccrtiflc破 c No

不确定度/准确墁等级
Ⅱ
娱 大允

许 昃并

Uncclta111γ ~Accuracy or

Maxiluun△ pcnuissib1c cn or

名称&编号

Namc and No~

氵冫{圳 市计童质量检测研究院

JI2221991631

5、 校准地点及环境条件
LoCation and Cnlll onme【 ltal con曲 tioⅡ 仍r the cal”Fa甘°】

6、 本次校准所依据的技术文件 (代号、
RefereⅡ ce documents hr t⒈ e cal” ra刂 on(c。 dC、 Ⅱame,

地点:  本公司电学室
Locat】 °n            ~

其它 :

Otbc阝
相对湿皮 :   52 %温度 :    22.5  ℃

参照JJG840-2015《 函数发生器检定规程》
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变IE计 翳捡测藕限公罔
宀It氵 ;E琵‘ 坩≡饣卩母1·
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证书鲭忌号 :EE20233694026

准
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1、 外观以及一般性检查 : 符合要求

In vic、v ofExtcrnal and Gcncrah~chcck∶      Pa$s

2、 仪器
“
输出

”
的η ”

、
`”

端于问输出信号测试 :

output sig11al tcst bctxxjccn tC】 △11inals of"+” and"-"of inst1△ nlcnt

本次校准结果的不确定度 : 电压 : 叽t.l=I~3%,佬 =2

频率:σ1d=1.3%,虍 =2

备注 (No“ ):
1.校 准 结 论 :所校项 目符合JJG“ 0冖2015技 术要求

Cal Conc1usion∶ Thc cahbrdion pr叻 cctis conbnη  with thc lcchl,lc·al rcquircmcn、 ofJJG840-2015

2.为确保校准结果的可信度 ,通常情况下建议再校周期为⒓个月。

To cnsurc thc crcdibⅡ ity ofthc calibration rcsu1ts,i1is gcncrally rccommcndcd to havc a rccahbration pcriod of12months

(以下 空 白 )

(ThC bClow is bjallk)

仪器控制/IlwrLtlncIlt con饣 ol 输出测量结果/Output m咙surcmcnt rcsults

输出调节 输出指示 频率 (Hz) 电压 (Ⅴpp) 波形

OLLtpLlt adJust11△ eIat output hstmctiOns Frcquency
`/01tage

VVavcform

最小 0 500 1591 锯齿波

最大 0 50.0 1584 锯齿波
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